B onsrosowin ne[m NEOLIX

Przed uzyciem, prosze przechowywad instrumenty Neoniti w oryginalnym opakowaniu w temperaturze (15-25°C), w czystym i suchym
miejscu (30-70%RH), z dala od Swiatta.

WYLACZNIE DO UZYTKU STOMATOLOGICZNEGO
Pilniki Neoniti musza by¢ uzywane przez wykwalifikowanych pracownikéw medycznych oraz lekarzy i sg przeznaczone do
leczenia zachowawczego kanatéw korzeni przeprowadzanego przez stomatologa:

Neoniti C1: poszerzacz ujscia kanatowego do opracowywania koronowej 1/3 czesci kanatu

Neoniti GPS nr 15 (bialy): poszukiwacz kanatu do uzyskania toru wprowadzania

Neoniti A1 nr 25 (czerwony): pilnik do ksztattowania mezjalnej i wierzchotkowej czesci kanatu

Neoniti A1 nr 20 (z6tty): pilnik do ksztattowania trudnych, waskich lub zagietych kanatéw

Neoniti A1 nr 40 {(czarny): pilnik do wykoriczenia duzego kanatu

1 - Dzialania niepozadane
Jedynym znanym dziataniem niepozadanym jest przypadkowe ztamanie narzedzia Neoniti, zwykle spowodowane nieprawidiowym

stosowaniem.

Mozna to ryzyko ograniczy¢, podejmujac nastepujace srodki ostroznosci:

— Ocena poziomu trudnosci przypadku klinicznego na podstawie przedzabiegowego RTG

— Pracowac zawsze w kanale, ktdry zostat udrozniony za pomoca poszukiwacza kanatow

— Uzycie instrumentéw zgodnie z ich przeznaczeniem, z odpowiednig katnicg i momentem obrotowym
- Uzycie wywazonej sity w trakcie opracowywania kanatu

— Stosowanie obfitej i regularnej irygacji (co 3 przeprowadzenia)

— Regularne wycieranie narzedzi (co 3 przeprowadzenia)

— Wyrzucenie instrumentu po uzyciu

— Unikanie wprowadzania Neoniti C1 zbyt gteboko do kanatu

Mozliwe ryzyko przy ponownym uzyciu pilnikéw Neoniti:

Pilniki Neoniti sg przeznaczone do uzycia u jednego pacjenta. Ponowne uzycie i sterylizacje moga rozkreci¢ lub negatywnie wptywac¢ na
pilnik, prowadzac do ostabienia narzedzia.

2 - Czyszczenie, dezynfekcja i sterylizacja narzedzi przed uzyciem (normy NF EN ISO 17664)
a — Nalezy uzywac preparatéw i urzadzen do czyszczenia i dezynfekcji (z certyfikatem CE, FDA lub GHTF).
b - Czyszczenie, dezynfekcja i ptukanie:
« Recznie: Umy¢ pilniki z roztworem detergentu w myjce ultradzwiekowej, uzywaé roztworu dezynfekujacego i dokfadnie splukaé
czystg woda.
« Automatycznie: Umiesci¢ instrumenty na odpowiedniej tacy i wiozy¢ do myjni-dezynfektora
¢ — Osuszy¢ instrumenty sterylnym kompresorem w piecu o gorgcym powietrzu (maksymalnie 75°C/167°F)
e - Umiesci¢ instrumenty wiasciwie osuszone w torebkach do sterylizacji bezposrednio po osuszeniu
f - Sterylizowa¢ w autoklawie w temperaturze 134°C/273°F przez 18 min (ustawi¢ program ,prion”)
g - Przechowywac torebki ze sterylnymi narzedziami w czystym i suchym miejscu(30-70%RH) o kontrolowanej temperaturze (15-25°C)

3 - Przeprowadzanie zabiegu
Zalecane jest stosowanie koferdamu aby zapobiec przypadkowemu polknigciu instrumentu.

Nalezy stosowac pilniki Neoniti w ciggtej rotacji ze stalg predkoscig od 300 do 500 rpm i momentem obrotowym 1,5 N*cm.
< Leczenie endodontyczne

« 1etap
Uzyskanie toru wprowadzania i udroznienie kanatow pilnikiem GPS Iub K, rozmiar nr 08, 10 i nastepnie 15.

e 2 etap
Pilnik Neoniti C1 mozna wprowadza¢ maksymalnie na gieboko$¢ 5 mm.
Prace wykonuje sie poprzez obwodowe ruchy po Scianie, tzw. ;,malowanie”, po przeciwlegtej stronie krzywizny w celu poszerzenia i
zmiany pozycji wejcia do kanatu oraz utatwienia wprowadzania kolejnych narzedzi do wierzchotka.
Podczas pracy prowadzi¢ obfita, regularng irygacje.

« 3 etap
Zmierzy¢ mozliwie wczesnie dlugosé roboczg (DR) endometrem i/lub na podstawie zdjecia RTG okolicy okotowierzchotkowej.

* 4 etap

- Ostroznie wprowadzi¢ Neoniti A1 do kanatu, wykonujgc zamiennie w gorg 2-3 ruchy obwodowe po $cianie i ruchy dziobigce, od dotu
do gory;

— Przeptuka¢ i sprawdzi¢ drozno$¢ pilnikiem GPS, lub innym pilnikiem K #10 lub #15;

— Oczysci¢ wyztobienia Neoniti A1 tamponem nasgczonym podchlorynem sodu;

- Przekierowac¢ Neoniti A1. Jesli DR jest osiggalna, w ostatnich 3—4 mm do wierzchotka wykonywac jedynie ruchy dziobigce;

— Przeptukaé i sprawdzi¢ droznos¢;

— Oczysci¢ Neoniti A1;

— Powtarza¢ powyzsza sekwencje az do osiggnigecia DR.
— Podczas pracy prowadzi¢ obfitg, regularng irygacje.

< Przypadki szczeg6ine

- Do opracowania trudnych kanatdw, waskich lub silnie zagietych bardziej odpowiedni jest pilnik Neoniti A1 nr 20;

— Do opracowania duzych kanatéw odpowiedni jest pilnik Neoniti A1 nr 40.

b Ponowne leczenie endodontyczne

Pilniki Neoniti mozna stosowa¢ do ponownego leczenia kanatowego, wytacznie jesli wczesniej zastosowane wypehienie jest
wystarczajaco migkkie (np. z gutaperki). Wprowadzi¢ Neoniti C1 do wypeknienia z gutaperki, stosujac w razie potrzeby odpowiedni
rozpuszczalnik do wypetnienia, i kontynuowac prace z uzyciem narzedzia Neoniti A1, podobnie jak w leczeniu endodontycznym.

4 - Utylizacja
Uzyte pilniki powinno sie zutylizowaé zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami, stosujgc metode odpowiednig do materiatow

stanowigcych odpady medyczne zakazne.

5 — Symbole
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